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 ویژگیها

 هفتگی . 10-12جنین از  صحساسیت بالا و تشخی

 قابلیت کارکرد با باتری قابل شارژ به همراه شارژ داخلی .

 .طراحی شده با ظاهری زیبا و وزن کم

پلاستیکی )سبکی و راحتی (،سیم قابل انعطاف و محکم با  بدنه مگا هرتز با 2.2 دارای پروب

 شیلد داخلی .

 اییدیه از مراکز درمانی متعدد دولتی و خصوصی .تدارای 
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 نماینده فعال در سطح کشور .ی بیش از س

 علامت گذاری مدارک همراه:

 

 توضیحات علایم

 

 دستگاه با احتیاط حمل شود.

 

از دستگاه در مقابل ریزش باران 

 حفاظت شود.

 

بازه دمایي مجاز )درج شده روي 

 جعبه حمل و نقل دستگاه(

 

دفع اجزای الکتریکی و 

الکترونیکی به صورت زباله 

 خانگی نمی باشد.

 

هنگام انبارش و حمل و نقل 

دستگاه روی هم قرار  5بیشتر از 

 نگیرد.

 
باز شدن درب کارتن حمل و نقل 

 بالااز 

 
 است. BFقسمت کاربردی نوع 

 

 خطر برق گرفتگی

 :نکات ایمنی قبل از کار .1

 این دستگاه توسط افراد آموزش دیده استفاده شود .

 .دستگاه در مایعات غوطه ور نشود

 از استریلیزه کردن با دمای بالا و استفاده از اشعه خودداری کنید .

 متر با بیمار فاصله داشته باشید . 5/1درهنگام تعویض باتری حداقل 

 دستگاه از لرزش و یا ضربات شدید ناشی از حرکت مصون باشد .
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این دستگاه را نباید در مجاورت کابلهای فشار قوی ،اسکنرهای التراسونیک و دستگاه های 

 الکتروتراپی بکار برد.

 دارد. کلینیکیاین دستگاه جهت درمان نیست و فقط کاربرد

طرناک می باشند خبل از استفاده ،دستگاه را ازنظر عیوب ظاهری که برای بیمار کاربر باید ق

 برسی کند .

 شرایط محیطی مجاز برای عملکرد دستگاه :

 +C55الی  -C10دما:         

 درصد  93رطوبت :کمتراز از     

 kpa106 الی  kpa 86 فشار :   

 

 

 

اکسیژن  این دستگاه را در مکان هایی که گاز های قابل اشتعال مانند گازهای بیهوشی )

ین صورت امکان انفجار  یا آتش (وجود دارند استفاده نکنید ،در غیرا ،هیدروژن ،و مشابه آن

 سوزی وجود دارد .

متر را  1جلوگیری از تداخلات الکترومغناطیسی حداقل فاصله هنگام استفاده از دستگاه جهت 

 با سایر تجهیزات الکترونیکی رعایت نمایید.

 این دستگاه باید تحت نظارت پزشک و توسط فرد آموزش دیده مجرب بکار انداخته شود.

 کاربـر باید قبـل از استفـاده، دستگـاه را از نظر عیوب ظاهـری که برای بیمار خطـرناک می

 باشند بررسی کند.

در صورتیکه از دستـگاه بـرای مدت طولانـی استفاده نمی کنید بهـتر است باتـری را از 

 محل مخصوص آن خارج نمایید.

 در آتش جلوگیری شود زیرا سبب انفجار می گردد. از انداختن باتری

 و مجاورت آن با هر مایع دیگر پرهیز کنید طوباز نگهداری دستگاه در محیط مرتوجه : 
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 است نباید روی آن مایع یا آب ریخته شود.  IPX0از آنجائیکه دستگاه 

در مایعات جدا  پروباست. از غوطه ور کردن  IPX1در برابر ورود مایعات  ،پروبدرجه حفاظت 

 خودداری نمایید.

 نوع پروب بکاررفته در دستگاه از نوع غیرتهاجمی است.

 دستگاه دارای اثر فیزیولوژیکی می باشد.

 باتری مستعمل دستگاه باید به روش صحیح جاسازی شود.

 اسونیک به بیمار باید حداقل باشد.زمان رسیدن اشعه التر

این دستگاه فقط باید توسط افراد دارای صلاحیت سرویس و تعمیر گردد. در صورتیکه دستگاه 

 توسط سایر افراد باز و یا سرویس گردد از گارانتی خارج و تعمیر آن مشمـول هزینه می گردد.

 د.هر گونه سرویس یا تعویض باتری باید دور از بیمار انجام گیر

 سال است.  10طول عمر مفید دستگاه

               حداقل صلاحیت پرسنل سرویس، آشنایی با اصول الکترونیک، تعمیرات، لحیم کاری 

 .الکترونیک ( است ی) حداقل کاردان

 ندارد.حفاظت در برابر دشارژ دفیبلاتور قلبی پروب دستگاه 

 

 

 

 اصول عملکرد: .2

 تشخیص قابلیت دستگاه است. باردار مادران در جنین قلب ضربان آشکارسازی جهت دستگاه

 از گیری بهره با و التراسوند سنسور از استفاده با دستگاه این دارد. را هفتگی 12-10 سن از جنین

  کند. می پخش گو بلند در و کرده گیری اندازه را جنین قلب حرکت  از ناشی صدای داپلر روش

 و درمانی مراکز  ، زایشگاهها ، زایمان و زنان پزشکی های مطب در دستگاه کاربرد: محل

 .دارد کاربرد زایمان بخش دارای های بیمارستان
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دستگاه حاضر با ارسال و دریافت امواج التراسونیک قادر به آشکارسازی حرکات قلب جنین 

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح عملکرد: .3

 نمای جلوی دستگاه  .3.1
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کلید خاموش و روشن :با فشار دادن این کلید دستگاه روشن و بافشار دادن مجدد این  -1

 کلید دستگاه خاموش می گردد .

 شنیدن صدای خروجی می نماید . بلندگو :شما را قادر به -2

 گوشی یا ضبط صوت بکار می رود برای اتصال  محل اتصال گوشی : -3

 LCDنمایشگر تعداد ضربان قلب :در این قسمت تعداد ضربان قلب جنین بر روی  -4

  نمایش داده میشود .

 می باشد . 220الی  80حدوده اندازه گیری ضربان قلب در این دستگاه در محدوده م
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نمای جانبی دستگاه .3.2

 
 

 

 

 

پروب و جایگاه پروب :محل مخصوص قرار گرفتن پروب در مواقعی که از آن استفاده  -5

 .نمی شود 
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6- Power . نمایشگر وضعیت برق ورودی: 

 محل اتصال آداپتور میباشد . : سوکت شارژ -7

 :دکمه تست شارژ دستگاه  -8

 را نشان می دهد . وضعیت شارژ 10و9با فشار دادن این کلید در حالت روشن دو ال ای دی 

 : سبزال ای دی  -9 

 د مبنی بر شارژ کافی دستگاه است واین ال ای دی روشن ش راگ 8بعد از فشار دادن کلید 

 :قرمز ال ای دی -10

 اگر این ال ای دی روشن شود مبنی بر خالی بودن شارژ باتری است  8بعد از فشار دادن کلید 
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 نمای پشت دستگاه  .3.3

 

 

 :محل آویزان کردن دستگاه به لباس و .....قلاب -11

میلی آمپرساعتی میباشد  250ولتی  9باتری دستگاه یک باتری  : باتری  قابل شارژجایگاه  -12

 که در این محل قرار دارد.
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 طرز استفاده از دستگاه : .4

 (را باکشیدن به سمت پایین باز کرده و باتری را به سوکت مربوط 8بتدا درب باتری دستگاه )ا

 ید.دداخل باتری متصل کنید و درب را ببن

 ( ر1دستگاه را توسط کلید )شن نمایید .و 

  قسمت بالایی پروب را با یک دست و دستگاه را با دست دیگر گرفته سپس قسمت بالایی

پروب را به سمت بیرون کشیده و بعد از آزاد شدن قسمت بالایی پروب ،آن را به سمت بالا 

 آزاد کنید .حرکت داده و پروب را 

  است از برای تطبیق پروب با بدن با جلوگیری از به هدر رفتن توان خروجی التراسوند،لازم

 ژل مخصوص التراسوند استفاده شود .

 ( خاموش کنید .1پس از پایان کار می توانید دستگاه را دستگاه را با فشردن کلید) 

  استفاده کنید نخواهید کرد در صورتیکه برای مدت طولانی )بیش از یک ماه (از دستگاه

 ،باتری دستگاه را خارج کنید .

  با روشن بودن ال ای دستگاه چراغ سبز باتری بیانگر حالت نرمال و قرمز باتری ضعیف می

 باشد .

 مراقبت از دستگاه : .5

 باتری  .5.1

(متصل کرده ،در این حالت نمایشگر مربوط 6جهت شارژ باتری ،آداپتور را به سوکت شارژ)

 شود و دستگاه شروع به شارژ شدن می کند . (روشن می7)

میلی آمپر ساعتی می باشد که در پشت دستگاه  250ولتی  9باتری این دستگاه یک باتری 

 (قرار دارد .8)

ساعت شارژشود .شارژدستگاه یک 5ساعت میباشد و نباید بیش از 5زمان شارژ حداکثر 

 ولت یک آمپر سوییچینگ است. 12آداپتور 

غیر از آداپتور همراه دستگاه استفاده نشود در غیر این صورت ه از آداپتوری کتوجه نمایید 

 دستگاه اسیب می بیند.
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 پروب .5.2

پروب دستگاه در اثر ضربه شدید و یا زمین خوردن و همچنین کشیده شدن بیش از حد سیم 

 ،دچار آسیب می گردد.

 متعلقات : .6

یک عدد ژل التراسونیک همراه این دستگاه و پروب متصل به آن در داخل جعبه 

 ،باتری،دفترچه راهنما و شارژر قرار دارد .

 توجه نمایید ژل مصرفی باید از نوع التراسونیک با رسانایی بالا و انحلال پذیر باشد .*

 

 مشخصات فنی دستگاه : .7

 وات  2حداکثر                              توان ورودی شارژر     

 مگا سیکل  %10 ± 2.2با کریستال                                       پروب       

 یا کمتر  20mw/ 𝐜𝐦𝟐                     شدت التراسوند خروچی 

 میلی آمپر ساعتی 250ولت  9                                  نوع باتری   

 آزمایش یک دقیقه ای   250                                عمر باتری  

 )ارتفاع(سانتی متر 32)عرض(85)طول(* 138                                        ابعاد  

 گرم شامل پروب و باتری داخلی  290                                   وزن    

 میلی آمپر  1000ولت  12                  برق خروجی آداپتور  

 MI<1                             (MI)ضریب مکانیکی

 TI<1               (TI)ضریب دمایی

 دستگاه:  ای دوره سرویس

 انجام کتبی درخواست نامه همراه به دستگاه ارسال از بعد سالیانه بصورت دستگاه، سرویس

  شد خواهد

 کالیبراسیون دوره ای :
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 انجام می شود . ث لتوسط شرکت ثا کالیبراسیون دستگاه سالیانه

 روش تمیز کردن دستگاه .9

  پروب: کردن تمیز

 شود. جلوگیری تمیزکاری هنگام دستگاه بداخل آب شدن وارد از

 الکل از توانید می کنید. اکپ الکل به آغشته نرم پارچه با را پروب سطح در موجود اضافی ژلهای

 بدنه کنید. استفاده پروب کردن ضدعفونی و تمیزکردن جهت ( ایزوپروپرانول یا اتانول ) % 70

 کنید. خشک را آن سپس و کرده تمیز صابون مایع به آغشته پارچه با را دستگاه

 

بعد از هربار استفاده از دستگاه پروب را از ژل های آغشته پاک کنید و آن را با محلول الکل 

 ضدعفونی کنید .  %70استیریلیزه 

خشک کنید و در جاپراپی کنار دستگاه قرار بعد از ضدعفونی کردن پروب ، آن را را کاملا 

 دهید .

 هنگام تمیز کردن از ریختن مایعات روی دستگاه خود داری کنید .

 %70هیچ محلول تمیز کننده ای روی سطح دستگاه باقی نگذارید و سطح را با اتانول 

 ضدعفونی کنید .

 دستگاه خودر اخشک و تمیز کنید .، با یک دستمال خشک 

 سازنده: تماس با -10

      21/1اصفهان، دروازه دولت ،خیابان باب الرحمه، بن بست میرجمین پلاک  آدرس شرکت:

              031-32203219-32219840تلفن:   

             031-32205284فکس:    

  8136644481 کدپستی: 

 


